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Installation

Module Installation

Refer to the following drawings to install an application module. Then
check the module installation. (See page 6.)

Installation du module

Consultez les illustrations suivantes pour installer un module
d’application. Ensuite contrdlez I’installation du module. (Voir page 8.)

Installazione del modulo

Per installare un modulo applicativo, fare riferimento ai seguenti disegni.
Verificare quindi I’installazione del modulo. (Vedere a pagina 10.)

Modulinstallation

Ziehen Sie die nachfolgenden Abbildungen zurate, wenn Sie ein
Anwendungsmodul installieren méchten. Uberpriifen Sie dann, ob das
Modul korrekt installiert wurde. (Siche Seite 12.)

Instalacion del médulo

Consulte los siguientes dibujos para instalar un médulo de aplicacion.
Verifique, a continuacion, la instalacion del modulo. (Consulte la
pagina 14.)

ED21-L 4AAM=)

RORZEZRLT, F7U0r5r—>3> E21—-)IL%242 A
R=ILLEFT, RIZ. EDZ21—) 41 VAM—)ZHEAELZE
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Instalagao de Modulo

Consulte os desenhos a seguir para instalar o modulo de aplicativo. Em
seguida, verifique a instalacdo do mddulo. (Consulte a pagina 18.)
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YcraHoBKka Mmogyns

[TopsmoK yCTaHOBKY NPHKIIAJHOTO MOIYIIS H300paskeH Ha CIISIYIOIINX
pHUCYyHKax. 3aTeM IpoBephTe YCTaHOBKY Moxyns. (Cm. ctp. 23.)
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Checking Module Installation

Checking Module Installation

Power on the oscilloscope.
Push the Utility button to display the Utility menu.

Push the About menu button.

El ol A

Verify that all installed modules are listed in the Application
Module Detected list. If they are not listed, go to Troubleshooting
Module Installation. (See page 7.)
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Checking Module Installation

Troubleshooting Module Installation
1. Power off the oscilloscope.

2. Remove the module and examine the contacts for damage or
contamination. Clean contacts if necessary using a 75% isopropyl
alcohol solution.

3. Reinstall the module into the oscilloscope.

4. Power on the oscilloscope, and perform the Checking Module
Installation procedure. (See page 6.)

a. Ifthe Application Module Detected display lists the application
module, cleaning the contacts fixed the problem.

b. If the Application Module Detected display does not list the
application module, go to step 5.

5. Power off the oscilloscope and move the module to another slot.

6. Power on the oscilloscope, and perform the Checking Module
Installation procedure. (See page 6.)

a. If the Application Module Detected display lists the module,
you have a problem with one of the module slots. Contact your
Tektronix service center.

b. If the oscilloscope does not list the module after you try the
module in every slot, contact your Tektronix service center.

MSO03000 and DPO3000 Series Application Module Installation 7



Controle de I’installation du module

Contréle de I'installation du module

Mettez I’oscilloscope sous tension.
Appuyez sur la touche Utilitaire pour afficher le menu Utilitaire.

Appuyez sur le bouton de menu A propos de.

El ol A

Vérifiez que tous les modules installés sont répertoriés dans la liste
Modules d’application détectés. S’ils ne sont pas dans la liste,
rendez-vous a la section Dépannage de I’installation du module.
(Voir page 9.)
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Controle de I’installation du module

Dépannage de l'installation du module
1. Mettez I’oscilloscope hors tension.

2. Déconnectez le module et examinez-le, en recherchant d’éventuels
dommages ou signes de contamination au niveau des contacts. Si
nécessaire, nettoyez les contacts a 1’aide d’une solution d’alcool
isopropylique a 75 %.

3. Réinstallez le module sur 1’oscilloscope.

4. Mettez I’oscilloscope sous tension et appliquez la procédure de
Contréle de I’installation du module. (Voir page 8.)

a. Si le module apparait dans la liste Modules d’application
détectés, cela signifie que le nettoyage des contacts a suffi a
régler le probléme.

b. Sile module n’apparait pas dans cette liste, passez a I’étape 5.

5. Mettez I’oscilloscope hors tension et branchez le module a un autre
emplacement.

6. Mettez I’oscilloscope sous tension et appliquez la procédure de
Contréle de I’installation du module. (Voir page 8.)

a. Si le module apparait dans la liste Modules d’application
détectés, cela signifie que vous avez un probléme avec I’un
des emplacements de connexion des modules. Contactez votre
centre de réparation Tektronix.

b. Si le module n’apparait toujours pas dans I’affichage de
I’oscilloscope aprés avoir essayé tous les emplacements,
contactez votre centre de réparation Tektronix.
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Verifica dell’installazione del modulo

Verifica dell’installazione del modulo

Accendere 1’oscilloscopio.
Premere il pulsante Utility per visualizzare il menu corrispondente.

Premere il pulsante di menu Info su.

El ol A

Verificare che tutti i moduli installati siano riportati nell’elenco
Modulo applicativo individuato. Se cosi non fosse, consultare

Risoluzione dei problemi relativi all’installazione del modulo.

(Vedere a pagina 11.)
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Verifica dell’installazione del modulo

Risoluzione dei problemi relativi all’installazione del

modulo

1.
2.

Spegnere 1’oscilloscopio.

Rimuovere il modulo ed esaminare i contatti per rilevare eventuali
danni o impurita. Se necessario, pulire i contatti utilizzando una
soluzione di alcool isopropilico al 75%.

Reinstallare il modulo nell’oscilloscopio.

Accendere 1’oscilloscopio ed eseguire la procedura di verifica
dell’installazione del modulo. (Vedere a pagina 10.)

a. Se Modulo applicativo individuato riporta il modulo
applicativo, significa che con la pulizia dei contatti il problema
¢ stato risolto.

b. Se Modulo applicativo individuato non riporta il modulo
applicativo, andare al punto 5.

Spegnere 1’oscilloscopio ¢ installare il modulo in un alloggiamento
diverso.

Accendere 1’oscilloscopio ed eseguire la procedura di verifica
dell’installazione del modulo. (Vedere a pagina 10.)

a. Se Modulo applicativo individuato riporta il modulo
applicativo, significa che uno degli alloggiamenti &
danneggiato. Contattare il centro di assistenza Tektronix.

b. Se loscilloscopio non individua il modulo anche dopo
averlo installato in ogni alloggiamento, contattare il centro di
assistenza Tektronix.

MSO03000 and DPO3000 Series Application Module Installation 11



Uberpriifen der Modulinstallation

Uberpriifen der Modulinstallation

1. Schalten Sie das Oszilloskop ein.

2. Driicken Sie die Taste DIENSTPGM, um das Menii
,Dienstprogramm® anzuzeigen.

3. Driicken Sie die Meniitaste Info.

4. Uberpriifen Sie, ob alle installierten Module in der Liste der
erkannten Anwendungsmodule aufgefiihrt werden. Falls es nicht in
der Liste erscheint, schlagen Sie bitte im Kapitel Fehlerbehebung
bei der Modulinstallation nach. (Siehe Seite 13.)

12 MSO03000 and DPO3000 Series Application Module Installation



Uberpriifen der Modulinstallation

Fehlerbehebung bei der Modulinstallation
1. Schalten Sie das Oszilloskop aus.

2. Entfernen Sie das Modul, und untersuchen Sie die Kontakte auf
Schiden oder Verunreinigungen. Reinigen Sie die Kontakte bei
Bedarf mit einer wésserigen Losung mit 75 % Isopropylalkohol.

3. Setzen Sie das Modul wieder in das Oszilloskop ein.

4. Schalten Sie das Oszilloskop ein, und folgen Sie den Anweisungen
zur Uberpriifung der Modulinstallation. (Siehe Seite 12.)

a. Wenn das Anwendungsmodul nun in der Liste der erkannten
Anwendungsmodule aufgefiihrt wird, konnte das Problem
durch Reinigung der Kontakte behoben werden.

b. Wenn das Anwendungsmodul nicht in der Liste der erkannten
Anwendungsmodule aufgefiihrt wird, fahren Sie mit Schritt
5 fort.

5. Schalten Sie das Oszilloskop aus, und setzen Sie das Modul in
einen anderen Steckplatz ein.

6. Schalten Sie das Oszilloskop ein, und befolgen Sie den
Anweisungen zur Uberpriifung der Modulinstallation. (Siehe
Seite 12.)

a. Wenn das Anwendungsmodul nun in der Liste der erkannten
Anwendungsmodule aufgefiihrt wird, ist einer Threr
Modulsteckplitze defekt. Dieses Problem muss vom Tektronix
Service Center behoben werden.

b. Wenn das Anwendungsmodul an keinem der verfiigbaren
Steckplatze vom Oszilloskop erkannt wird, wenden Sie sich an
das Tektronix Service Center.

MSO03000 and DPO3000 Series Application Module Installation 13



Comprobacion de la instalacién del modulo

Comprobacion de la instalacion del médulo

Encienda el osciloscopio.
Pulse el boton Utilidades para tener acceso al ment Utilidades.

Pulse el botéon de ment Sobre.

El ol A

Compruebe que todos los médulos instalados aparecen en la lista
Modulos de aplicacion detectados. En caso contrario, consulte
Solucion de problemas de instalacion del modulo. (Consulte la
pagina 15.)
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Comprobacion de la instalacién del modulo

Solucion de problemas de instalacion del médulo

1.
2.

Apague el osciloscopio.

Retire el modulo y examine los contactos para ver si hay dafios
o contaminacion. Si es necesario, limpie los contactos con una
solucion de alcohol isopropilico al 75%.

Vuelva a instalar el modulo en el osciloscopio.

Encienda el osciloscopio y realice los procedimientos de
comprobacion de la instalacion del modulo. (Consulte la
pagina 14.)

a. Si el mddulo de aplicacion aparece en la lista Modulos de
aplicacion detectados, la limpieza de los contactos ha resuelto
el problema.

b. Si continua sin aparecer en la lista, vaya al paso 5.
Apague el osciloscopio e instale el modulo en otra ranura.

Encienda el osciloscopio y realice los procedimientos de
comprobacion de la instalacion del modulo. (Consulte la
pagina 14.)

a. Si el moédulo aparece en la lista Modulos de aplicacion
detectados, significa que hay algun problema con una de las
ranuras del mismo. Pdngase en contacto con el centro de
servicio de Tektronix.

b. Si el osciloscopio no muestra el mdodulo en la lista después de
haberlo probado en todas las ranuras, podngase en contacto con
el centro de servicio de Tektronix.

MS03000 and DPO3000 Series Application Module Installation 15
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Verificacao da instalacdo do mddulo

Verificagao da instalacao do médulo

Ligue o osciloscopio.
Pressione o botdo Utilitario para exibir o menu Ultilitario.

Pressione o botdo de menu Sobre.

El ol A

Verifique se todos os moédulos instalados estdo listados na lista
Moddulo de Aplicativos Detectados. Se eles ndo estiverem listados,
va para Resolugdo de problemas de instalagdo do modulo.
(Consulte a pagina 19.)
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Verificacao da instalacdo do mddulo

Resolucgao de problemas de instalagao de médulo

1.
2.

Desligue o osciloscopio.

Remova o mddulo e verifique a existéncia de danos ou
contaminag@o nos os contatos. Se necessario, limpe os contatos
usando uma solucdo a 75% de alcool isopropilico.

Reinstale o modulo no osciloscopio.

Ligue o osciloscopio e execute o procedimento de Verificagdo de
Instalacdo de Mddulo. (Consulte a pagina 18.)

a.

Se o display do Modulo de Aplicativos Detectados listar os
modulos de aplicativos, significa que a limpeza dos contatos
conseguiu resolver o problema.

Se o display do Médulo de Aplicativos Detectados ndo listar o
modulo de aplicativos, va para a etapa 5.

Desligue o osciloscopio e coloque o0 mdédulo em outro slot.

Ligue o osciloscopio e execute o procedimento de Verificagdo de
Instalacdo de Mddulo. (Consulte a pagina 18.)

a.

Se o display do Moédulo de Aplicativos Detectados listar o
modulo, significa que um dos slots do mddulo pode estar
com defeito. Entre em contato com a assisténcia técnica da
Tektronix.

Se o osciloscopio ndo listar o médulo apds vocé experimentar
o modulo em todos os slots, entre em contato com a assisténcia
técnica da Tektronix.

MS03000 and DPO3000 Series Application Module Installation 19
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IIpoBepka ycTaHOBKU MOIYJEH

[poBepka ycTaHOBKM MOAYneu

1. Bxuounte ocummiorpad.

2. [lns BBIBOZA Ha 9KpaH MeHI0 «CepBHC» HAXMHUTE Ha IepeHeH
naHenu KHONKy CepBHC.

3. Haxwmurte xHOnKy MeHI0 O mporpamme.

4. VYbemurecs, 4TO BCE YCTAHOBICHHBIC MOIYIH OTOOPaXKaroTCA B
crHcKe 0OHapyKEHHBIX MPUKIAIHBIX Moayei. Ecin kakue-nnoo
MOJIYJIH OTCYTCTBYIOT B CITUCKE, CM. paszuen "YcTpaHeHue
HEMNONaJ0K IpH ycTaHoBke Moayna". (CuM. cTp. 24.)
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IIpoBepka ycTaHOBKU MOIYJEH

YCTpaHEHMe HenoslagokK npu yctaHoBke moayna

24

1.
2.

OTKIIIOUNTE TIUTaHUE ocunnnorpaq)a.

CHumure MOAYJIb U MPOBEPHTEC €ro0 KOHTAKTBHI HA NPEAMET
HOBpe)K,HeHI/Iﬁ WJIN 3arpsA3HCHUS. HpI/I H606X0)II/IMOCTI/I IIOYUCTUTEC
KOHTaKTHI 75% H30MPOIUIIOBBIM CIIUPTOM.

HOBTOpHO YCTaHOBUTEC MOAYJIb Ha ocunnnorpa(b.

BrutrounTe ocruiorpad ¥ BHIIOIHUTE ICHCTBUS, ONIMCAHHBIC B
paznene "lIpoBepka yctanoBku moayis". (Cm. ctp. 23.)

a. Ecnu Ha naHHBIA NporpaMMHBINA MOJYIIb MOSIBISIETCS B CITUCKE
00Hapy>XKEHHBIX MTPOTPAMMHBIX MOAYJEH, 3TO 3HAYUT, YTO
Onarofapsi O4MCTKE KOHTAKTOB HEIOIajKa Obljla yCTpaHeHa.

b. Ecnu gaHHBINA MORYIb HE MOSIBISETCS B CIUCKE OOHAPYKEHHBIX
IpOrpaMMHBIX MOAYyJIeH, nepeiinute k aramy 5.

Briximounte ocumniorpad u nepecraBbTe MOAYIIb B Ipyroi
pa3beM.

BruttounTe ocruiorpad ¥ BHIIOIHUTE ICHCTBUS, ONIMCAHHBIC B
paznene "llpoBepka yctanoBku moayis". (Cm. cTp. 23.)

a. Ecam teneps nporpaMMHbIit MOIYIb OTOOpaXkaeTcsi B CIIUCKE
00OHapy>KEHHBIX POTPAMMHBIX MOAYJIEH, TO OINH U3 PA3bEMOB
MPOrpaMMHBIX MOIyliel HeucnpaBeH. OOpaTHTeCh B LEHTP
obcyxuBanust Tektronix.

b. Ecnu Moaynb He MOSBISETCS B CIIUCKE U MOCIE MePeCTaHOBKU
€ro B JPyroi pa3bem, 0OpaTUTECh B LEHTP OOCITYKHBAHHS
Tektronix.
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